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操作上の注意事項

1.尿検体中のsoluble (Pro)renin receptorは、採尿容器やチューブに吸着することが考えられる
ため、採尿後の保存状態により測定値に影響が出ることがあります。

2. 尿検体は、採尿直後に希釈用緩衝液で 10 倍希釈してから凍結保存（推奨-80℃) してください。
その際、測定する前に希釈する必要はありません。希釈した検体は凍結融解後も安定です。

3. すみやかに検体を希釈できない場合は採尿容器をあらかじめ1%BSA溶液でブロッキング
すると吸着が抑えられます。その場合も2時間以内に検体を希釈してください。
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